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マグナムブ レンダー

この度 はハ ミル トンビーチ マ グナムブレンダーをご購入戴 き誠に有難 う

ございました。本器を正 しく事故のないようお使いいただ く為に、 ご 使用

前に必ずお読み下 さいます ようお願い申しあげます。

① 試 料日

② 容 器カバー

―― ⑤ メ インスイッチ

~卜｀
⑤ 速 度切替スイッチ



仕 様

電  源  AC10 0 V  5 0 / 6 0 H z  3 5 0 W

使 用温度  5℃ ～ 40℃

回 転 数  Lo-11 , 7 0 0 r p m  H i - 1 5 i 7 0 0 r p a

寸   法  1 5 8 m m o  X  4  6  2 1 1 1 1 n ( H )

重  量  5K g

付 属 品 容 器 1 92 ( S u S - 3 0 4裂 )カ ッター紅込型 1ケ

菊己十官

・メインスイッチ⑤をOFFに して下 さい。

`容揺0を パワーユニッ トC)にしっか りとセ ッ トして下 さい。

・容器③ に試料を入れ、容群カバー②を して下さい。

・本器のプラダをAC100Vの コンセン トに差 し込んで下さい。その際

には必ずアースをお取 り下 さい。

・高速処理の場合は速度切替スイッチ③ をHiに 、低速処理の場合は Lo

に合わせて下さい。

・メインスイッチ⑤のPULSEは速度切替スイッチ⑥ と連動 してお り、PUiSE

を押 している間だけ作動 します。これは始動時の様子や粗砕き、又粉砕

不足等の時にマニュアル作動 として利用 します。

・メインスイッチ⑤をONに すると連続 して作動 します。



注 意

・容器 をパ ワー ユニ ッ トに取 り付け る時 は、必ずスイ ンチを①FFに し

て下 さい。

・答器 に試料 を入れ る場合 は、規定量の線 を上 回 らないで下 さい。

・作動 中は常 に容器 の上 に手 を添 えて保持 して下 さい。

・作動 中は容器 の中に手や器 具を 入れないで下 さい。

・スイ ッチ を入れ る と容器 が異 常な動 きをす る場合 は、直ちにスイ ッチ

を切 って点検 を行 って下 さい。

・作動 中にカ ンタ~が 回 らな くなった ら、直 ちにスイ ッチを切 って点検

を行 って下 さい。過 負荷 のままモー ター を作動す る と故障 の原 因 にな

ります。

・溶斉|や使用温度範 囲をこえるもの 又 非常に硬い試料や粘 性の強 い試

料等 のご使用 はご遠 慮下 さい。

・長時 間の連続運転 はご遠慮下 さい。

・容器 か ら回転刃を外 さないで下 さい。

・本機 が正 常 にも しくは全 く作動 しない場 合は、購入販売店 に1多理 を依

頼 して下 さい。

X上 記 の注意事項 を怠 った りします と事故 につ ながった り、満 足な試

料作成 が出来 ない場 合があ ります ので、必ず守 って下 さいます よ う

お願 い申 し上 げます。

輸入元

大 阪ケ ミカル株 式会社
T530-oo45


